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Sistema Desintoxicador Ionico
Multifuncional

* Felicitaciones por la adquisicion del Sistema Desintoxicador l6nico Multifuncional
» Por Razones de Seguridad y Adecuado Uso del equipo, lea detalladamente este manual antes de utilizarlo
* Mantenga este manual siempre a la mano para referencia futura
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Sistema Desintoxicador Ionico

Multifuncional

Introduccic’m ]

(" )

En el mundo de hoy, nuestro organismo esta expuesto
diariamente a una gran cantidad de material toxico en el
ambiente, asi como en los alimentos que ingerimos y en los
productos quimicos que utilizamos en el hogar y en el
trabajo. Esta toxicidad causa un sin numero de problemas
de salud que si no se tratan a tiempo, conllevan a
enfermedades cronicas y eventualmente la muerte.

\. J

\
( Afortunadamente, el cuerpo trabaja como un
depurador de este material toxico utilizando
diferentes 6rganos, como la piel, el higado los
rifones etc. Sin embargo; a medida que pasan
los afos, el organismo va perdiendo su
capacidad de auto-depuracion generando un
desequilibrio bio-energético y provocando
enfermedades por la toxicidad acumulada.

J

El Desintoxicador 16nico es una herramienta extraordinaria la cual
combina el conocimiento cientifico de los canales ibnicos con la
tecnologia Alemana de punta. Esta herramienta esta disefiada

exclusivamente para ayudar al organismo a desechar las toxinas
acumuladas. El Desintoxicador Ionico Multifuncional tiene la

capacidad de convertir el agua “corriente” en agua energética, la cual
puede penetrar el cuerpo a través de los poros de la piel, ayudando a
desechar los toxicos y las células enfermas. Por medio de esta terapia
de lavado, disfrutara de un tratamiento desintoxicador completo que
podra observar con sus propios 0jos.
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Los Canales Idnicos

En el afio 2003, los cientificos
estadounidenses Peter Agre y Roderick
MacKinnon fueron galardonados con el
Premio Nobel de Quimica por sus
contribuciones en la investigacion de los
canales ionicos en las membranas celulares.
El Doctor Agre fue elegido por el
descubrimiento del canal de agua, mientras
qgue el Doctor MacKinnon por sus estudios en
la estructura y el mecanismo de los canales
iGnicos.

5 \'y é
Roderick Mac’(émon h

Peter Agre ——

gﬁﬁg} : Los canales idnicos son proteinas transmembrana que
controlan el paso de iones y por lo tanto, el gradiente

. et % 0L electro-quimico a través de la membrana de toda célula
° * o o 0o Lo, k ,
oo m® °.- e viva. Estos canales actuan como compuertas que se
See abren y se cierran a causa de los estimulos externos. En

. ggggggg los mamiferos, los canales i6nicos determinan
o importantes procesos biologicos tales como: la reaccion
. mﬁm del nervio y del musculo, la secrecion de hormonas y
Q. neurotransmisores, la transduccion sensorial, el control
e del equilibrio hidrico y electrolitico, la regulacién de la
g o . presion sanguinea, la proliferacién celular y los procesos
de aprendizaje y memoria.
Durante la década de los noventa, la arquitectura molecular
detallada de los canales, y de los medios exactos por los
cuales transportan los iones seguia siendo un misterio. En
1998, MacKinnon y sus colegas de la Universidad de Cornell

consiguieron abrir la arquitectura de un canal de potasio
gracias a la cristalografia de rayos X.

Los canales idnicos son especialmente importantes en la
transmision del impulso eléctrico en el sistema nervioso.
Adicionalmente, estos canales i6nicos se presentan en una
gran variedad de procesos biolégicos que requieren cambios
rapidos en las células como en el corazén, esqueleto, ; .j
contraccién del musculo, transporte de iones y nutrientes a 1 @W\\ 4!
través de epitelios, activacion de linfocitos o liberacion de
insulina por las células del pancreas.
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¢, Como Funciona el Sistema Desintoxicador lénico ?

El Desintoxicador I6nico trabaja activando la funcion de “ionizacién” en el agua. Cuando las moléculas
de agua son sometidas a este proceso, estas se dividen en iones capaces de viajar a través del cuerpo
y neutralizar las particulas toxicas de carga opuesta. Las toxinas neutralizadas son excretadas del
cuerpo por medio de una presion osmoética a través de los pies. El color del agua cambia, asi como el
pH en la saliva, indicando de esta manera que las toxinas han sido removidas efectivamente.

[ El sistema de Desintoxicacion Iénico Multifuncional es recomendado para:

( )

* Expulsar las toxinas acumuladas a través de los afios.

* Depurar los diferentes 6rganos tales como el higado, los rifiones, la vesicula y la prostata.
* Acelerar el metabolismo y reducir las grasas.

* Mejorar los procesos digestivos y mejorar la absorciéon de nutrientes.
* Fortalecer el sistema inmunolégico.

* Estimular la regeneracion celular, retardando el envejecimiento.

e Combatir las alergias y los problemas de la piel.

* Promover la expulsion de los calculos renales y biliares.

* Reducir los niveles de estrés y mejorar la calidad del sueno.

* Ayudar a combatir los radicales libres.

* Reducir las manchas en la piel.

* Reducir los dolores articulares y la fatiga crénica.

* Reducir la tensién muscular.

* Fortalecer el sistema respiratorio.

* Reducir la inflamacion.

* Purificar la sangre y el sistema linfatico.

* Regular desérdenes hormonales.

* Ayudar a disminuir las adicciones al alcohol y a las drogas.

* Aumentar la energia y el sentido de bienestar.

\ J

CONTRAINDICACIONES:

El Sistema Desintoxicador I6nico Multifuncional es un sistema seguro. Sin embargo, no se recomienda para las
siguientes personas:

* Personas con dispositivos magnéticos o marcapasos.

* Personas con transplantes de corazon.

* Mujeres embarazadas o lactando, ya que puede impactar la produccién de los nutrientes que producen la leche materna.
* Personas con hipoglicemia (Se recomienda comer algo después del tratamiento).

* Personas que padecen de hemofilia.

* Personas que padecen de epilepsia.

* Personas que han tenido cirugias que incluyen implantes de metales que podrian afectar el campo magnético.

Se recomienda incrementar el consumo de vitaminas, minerales y acidos grasos para ayudar a reestablecer el
metabolismo y promover la auto-depuraciéon del organismo!
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Informacioén de Seguridad

— Nota

Los simbolos de Peligro, Advertencia y Atencion, asi como los gréaficos adicionales que se
muestran en este manual, tienen el propdésito de asegurar el uso adecuado de la unidad y de
prevenir el dafio que pueda causarle a usted y a otras personas.

Simbolo Significado

Peli El uso inadecuado de la unidad puede resultar en una lesién seria o causar
eligro la muerte

. El uso inadecuado de la unidad puede resultar en la posibilidad de una
A Advertencia lesién seria o causar la muerte

s El uso inadecuado de la unidad puede resultar en la posibilidad de una
A Atencion lesion seria
Simbolos Graficos Significado
. Prohibido (No es permitido)
® ’ El contenido especifico se indica dentro de el simbolo o esta escrito cerca
de el simbolo. El simbolo que se muestra significa “No Desmantelar”

El contenido especifico se indica dentro de el simbolo o esta escrito cerca

0 P Seguir Estrictamente (Se debe seguir la accion estrictamente)
de el simbolo.

A Peligro

NO UTILICE EL EQUIPO SIMULTANEAMENTE CON LO SIGUIENTE:

» Dispositivos médicos electronicos internos como marcapasos
» Dispositivos médicos electronicos disefiados para preservar la vida como el caso de ®

corazones artificiales, pulmones, etc.

+ Dispositivos médicos electronicos externos como electrocardidgrafos
La utilizacion de esta unidad junto con los equipos mencionados anteriormente
podria causar el malfuncionamiento de los mismos
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A Advertencia

Favor consultar a su médico antes de utilizar la unidad si presenta lo siguiente:

+ Enfermedades cronicas

* Tumores malignos

* Infecciones y enfermedades contagiosas
+ Si esta embarazada y/o en periodo de lactancia 0

+ Trastornos cardiovasculares

* Fiebre alta

* Presién sanguinea anormal

* Problemas cutaneos

+ Accidentes y/o 0 no se sienten comodos al recibir el tratamiento

& Advertencia

No aplique las almohadillas (electrodos) cerca del area del corazén, cabeza, boca, genitales o areas con piel
afectada por enfermedades, etc.

No utilice la unidad con otros dispositivos médicos de manera simultanea. Es posible que pueda provocar nauseas ®

o malestar general.

Solamente utilice la unidad con el proposito por el cual fue disefiado originalmente ya que pudiera causar
accidentes o el dafio a la unidad.

No conecte los cables de las almohadillas a otros aparatos ya que podria causar corto circuito y accidentes.

No desensamble, repare o modifique la unidad sin autorizacién ya que podria provocar incendios, accidentes y ®

danos irreversibles en la unidad.
/\ Atencion

Si siente malestar mientras recibe tratamiento o mientras utiliza la unidad, por favor detenga inmediatamente su
uso. Si presenta problemas en su piel por favor consulte a su doctor y siga las recomendaciones dadas.

Asegurese de apagar la unidad ANTES de proseguir con otro modo de tratamiento. 0

No efectle el tratamiento mientras carga con usted equipos electrénicos.

No realice el tratamiento en nifios o en personas con discapacidad mental ya que podria causar accidentes y
malestar general en ellos.

No utilice la unidad en lugares muy hiumedos, o mientras toma un bafio ya que podria causar choques eléctricos
fuertes.

Evite utilizar accesorios de metal en el area de los pies. ®

No deje adheridas las almohadillas o la faja infrarroja por mucho tiempo ya que puede causar irritacion.

Evite utilizar accesorios de metal que pueden hacer contacto con los electrodos o la faja infrarroja
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Componentes del Sistema

IR

Consola Principal Sonda lonizadora (Array) & Banda Antiestatica
(Modelo de dos Puestos no incluye funcién de masajes) (Modelo de dos Puestos incluye 2 Bandas Antiestaticas)

4 )

J

Faja Adelgazante Infrarroja Sandalias para Reflexologia
(Modelo de dos Puestos incluye 2 Fajas Infrarrojas) (Modelo de dos Puestos no incluye Sandalias)

= Y N

Electrodos para Masaje Localizado
(Modelo de dos Puestos no incluye Electrodos)

Estuche de Aluminio con llave

o:|risCopio.com’



Sistema Desintoxicador Ionico
Multifuncional

Amperios

Voltaje

Luz de Masaje Intensidad

Modo de Masaje Faja Infrarroja

Encender / Apagar Encender / Apagar

Ajuste de Intensidad Ajuste de Intensidad

Iniciar

Encendido / Apagado Enchufe de Corriente Electrica

Rayo infrarrojo Masajes Terapéuticos

Sonda lonizadora

Banda de
Muneca

Interruptor
de Voltaje




Sistema Desintoxicador Ionico

Multifuncional

UtiIizacién del Sistema ]

— Nota

Para utilizar el equipo necesitara los siguientes articulos (no se incluyen):

» Contenedor de plastico para colocar el agua
» Sal de cocina o Sal marina (Dependiendo la calidad del agua utilizada)

evucciones |

* Coloque todos los componentes en un lugar seguro.

* Llene un contenedor (preferiblemente de plastico) con agua de la llave (agua corriente).

» Conecte la Sonda lonizadora a la Unidad Principal.

» Conecte el Adaptador de corriente AC a la Unidad Principal.

* Seleccione el voltaje 110V o0 220V segun su area. El interruptor se localiza en la parte inferior.
* Sumerja la Sonda lonizadora en el agua.

» Coloque la banda antiestatica. Asegurese que la placa metalica haga contacto con la piel.
* Presione el interruptor de encendido.‘

* Presione el botén M@ para seleccionar uno de los 5 modos predeterminados.

* Presione —b o) j para aumentar o disminuir el tiempo del tratamiento.

* Presione s@ para iniciar la terapia.

* Introduzca los pies en el agua.

* Puede presionar s:cy en cualquier momento para finalizar la terapia.

El voltaje normal que se muestra en el panel de control debe estar entre 12 y 18,
y entre 1.2 y 1.8 amperios. T 0 ]

—— Informacion Adicional:

Dependiendo de la localidad, la calidad del agua utilizada para el tratamiento puede vatriar,
afectando de esta manera su conductividad eléctrica y por lo tanto la intensidad en la
desintoxicacion. Se sugiere afadir un poco de sal para incrementar la conductividad de no
ser adecuada. Sin embargo, es importante evitar el anadir sal ya que esta reduce el
tiempo de vida de la Sonda lonizadora. De la misma manera el periodo de vida de la
Sonda lonizadora puede variar. La experiencia ha demostrado que el tiempo de vida
promedio es de 50 sesiones.
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Modos de lonizacion

La finalidad del Sistema de lonizacion es la de generar iones en el agua. Si el sistema esta
preconfigurado en modo positivo; la corriente se dirige al polo positivo lo que produce mas
iones negativos en el agua. Por lo tanto, una polaridad positiva genera un flujo de iones
negativos, lo que segun estudios cientificos eleva el pH de la sangre - Alcalosis. (E/ rango
normal del pH para la sangre arterial es 7.41, mientras que el pH de la sangre venosa es de
7.36).

Por otro lado, cuando el Sistema de lonizacion esta configurado en modo negativo, la
corriente se dirige al polo negativo, lo que resulta en mas iones positivos en el agua. Por lo
tanto, la polaridad negativa genera un flujo de iones positivos el cual reduce el pH de la
sangre - Acidosis.

En el mundo actual, se estima que mas del 95% de las personas presentan un trastorno
hidroelectrolitico lo que provoca un exceso de iones de hidrégeno, y por consiguiente un pH
inferior al adecuado. La utilizacidén continua del Sistema de lonizacién por estas personas,
sera beneficioso debido a la exposicion a altas concentraciones de iones con carga negativa.

Un cuerpo saludable debe mantener un equilibrio de 80% de iones negativos y 20% de iones
positivos. Una mayor concentracion de iones positivos provoca entre otras cosas, la
acidificacién de la sangre lo que genera una disminucion notable de la inmunidad y la
resistencia a las enfermedades (un cuerpo acido es mucho mas debil y propenso a todo tipo
de enfermedades). Una mayor concentracion de iones positivos significa trastornos para
todas y cada una de las células del cuerpo tanto en el proceso de adquisicién de nutrientes
como en el proceso de eliminacion de desechos. Adicionalmente, el proceso de metabolismo
celular se torna lento y menos eficaz provocando que avance mucho mas rapido el proceso
de envejecimiento y la acumulacién de residuos grasos (sobrepeso).

Las personas pueden cargarse de iones negativos a través del aire y de la piel. La forma mas
eficiente es por medio de la piel, por este medio el cuerpo puede obtener 85% de iones
negativos versus unicamente un 15% que puede aportar el aire por medio de la resplraC|on y
los pulmones. La zona del cuerpo ideal para cargar AGUA PURIFICADA & 1] G

iones negativos son los pies porque cada uno contiene :
mas de 2000 poros y constituye también una salida
natural de las toxinas del organismo.

Son precisamente todas estas razones las que validan a
la desintoxicacién ibnica como el sistema mas
apropiado y eficiente de eliminar las toxinas y los
elementos toxicos del organismo y de esta manera
alcanzar un cuerpo saludable.
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Modos de lonizacion

Modo: 1 MODIFICACION
Tiempo: 60 Minutos

* Polaridad Positiva (lonizacion Negativa)
* Polaridad Negativa (lonizacion Positiva)

Depuracion y Restauracion Hidroelectrolitica (Modo Recomendado)

| . - o
M O DE ( — —— Elimina de sus organos, sistemas y tejidos: Toxinas, Elementos Toxicos, Grasas, Residuos Nocivos, Metales
MODIFICATION - I Pesados, Levaduras, Azucares y Nicotina. Ademas le proporciona al organismo una gran cantidad de iones
negativos. Si recordamos que los iones negativos son los que nos hacen sentir en paz, relajados, sanos, alerta,
R efc; entenderemos porque nos sentimos mas ligeros, lucidos y relajados después del tratamiento. Nuestro
O s - cuerpo se sentira mas ligero, nuestra mente pensara mas claramente . Adicionalmente nos ayuda a prevenir
V: EIRT] A: R TIME: R padecimeinetos como edema, gota, artritis, reumatismo e inflamacion entre otros.
Modo: 2 POSITIVO
Tiempo: 60 Minutos * Polaridad Positiva (lonizacion Negativa)
r_—___l Limpieza de lones Negativos
X
M 0 D E — _POSITIVE Promueve el metabolismo celular mejorando la funcién de eliminacion de desechos y asimilacion de nutrientes.
Mejora las funciones de desintoxicacion del Higado y del Rifion. Revierte el envejecimiento, embellece y aclara
la piel. Promueve el equilibrio hormonal y ayuda a equilibrar el pH. Adicionalmente, mejora la circulacion
sanguinea y nutre la sangre. Promueve el mejoramiento en enfermedades como la artritis, el reumatismo y la
Py i " retencion de agua. Mejora la actividad enzimatica en el cuerpo. Refuerza la inmunidad.
Viowas Al TIME: iz e

Modo: 3 NEGATIVO
Tiempo: 60 Minutos

MODE 7 —

l : I_WEGATWE
xl 1 X X
v:oog A on TIME: & I

* Polaridad Negativa (lonizacién Positiva)

Lipieza de lones Positivos

Este modo se es utilizado para ayudar a restablecer el balance hidroelectrolitico causado por el alto nivel de pH
en el organismo, lo que puede conllevar a una alcalosis. Siendo los pulmones y los rifiones los que regulan el
estado acido/basico del cuerpo, la disminucién en el nivel de didxido de carbono o el aumento del nivel de
bicarbonato son las causas directas de este trastorno.

Modo: 4 TRATAMIENTO
Tiempo: 30 Minutos

* Polaridad Positiva (lonizacion Negativa)
* Polaridad Negativa (lonizacion Positiva)
* Polaridad Positiva (lonizacion Negativa)

Ayuda a Restaurar el Balance Hidroelectrolitico de la Siguiente Manera:

; | | | TREATMENT
MODE M — =
I * 15 Minutos de limpieza de lones Positivos
e * 10 Minutos de carga de lones Negativos
* 5 Minutos de limpieza final de iones Positivos remanentes
LT "1 )
SR 101 TIME: 2w
Modo: 5 TERAPIA ¢ Polaridad Negativa (lonizacion Positiva)
Ti 30 Mi t ¢ Polaridad Positiva (lonizacion Negativa)
iempo. INUtos ¢ Polaridad Negativa (lonizacién Positiva)
| Ayuda a Restaurar el Balance Hidroelectrolitico de la Siguiente Manera:
MODE 5 - i
G * 10 minutos de carga de lones Negativos
—— .—I THERE * 15 Minutos de limpieza de lones Positivos
- * 5 Minutos de carga de lones Negativos
NN N .
Vo A TIME: Ju
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Analisis de las Toxinas Excretadas

Es comun que la combinacién de sal, agua y acero tenga como resultado la produccion
de diferentes sustancias y colores (electrolisis), incluso cuando los pies no se
encuentran sumergidos en el agua. Segun los cientificos, esta teoria de desintoxicacion
por iones también es aplicable al cuerpo humano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
en diferentes regiones existe mas contaminacion quimica que en otras y los resultados
pueden variar. Adicionalmente, algunas patologias se manifiestan de manera mas frecuente
en ciertas regiones. Se recomienda por lo tanto; examinar los pies y las sustancias
producidas por el tratamiento de manera frecuente.

Por otro lado, la placa de acero que se encuentra en la sonda ionizadora podria incrementar
la cantidad de sustancias metalicas en el agua. La experiencia adquirida a través de la
continua observacién de los resultados, puede ayudarle a identificar de donde provienen las
toxinas excretadas. De la misma manera; entre mayor sea la concentraciéon de minerales en
el agua, mayor sera la efectividad del tratamiento. Por ejemplo, si se observa
constantemente puntos negros en el agua, del 20% al 40% son consecuencia de la calidad
del agua utilizada, el otro 60% a 80% proviene de las toxinas excretadas por el organismo. Si
se observa una produccién alta de elementos oscuros, el agua es probablemente no apta
para ser usada en el tratamiento. Igualmente, si se observa un continuo color verde después
de una examinacion rigurosa, se recomienda utilizar agua destilada o mineral con media
cucharada de sal de cocina o sal marina.

Oxidacidén del Agua por Electrolisis

El cambio del color en el agua (sin tener los pies sumergidos) es el resultado directo de la
reaccion entre todos los componentes en el agua y la Sonda lonizadora del Sistema de
Desintoxicacion lonica. Cuando los pies estan sumergidos, esta coloracién y
consistencia se incrementara de acuerdo con los componentes toxicos y quimicos
excretados por el organismo. Adicionalmente podra observar que estas sustancias
excretadas por el organismo formaran un anillo viscoso.
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[Proceso de Osmosis y Difusién Facilitada
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Significado de los Colores y Particulas Excretadas

Color & Particula

Amarillo Claro

Verde Amairrillo

Verde Oscuro

Naranja

Marrén

Negro

Gris

Area del Cuerpo

Sistema Nervioso

Rifones, Vejiga, Tracto
Urinario, Préostata y Area
Genital

Biliar

Vesicula

Articulaciones y Sistema
Circulatorio

Higado y Pulmones

Higado, Vesicula

Biliar y Pulmones

Sangre, Pulmones y Piel

Sintomas & Residuos

Estrés, Cansancio,
Fatiga Cronica, etc.

Padecimientos a _nive_l de los
Rifiones, Tracto Urinario o de la
Prostata

Bilis

Artritis, Reumatismo,

Gota (acido urico)

Residuos Grasos, Tabaco,
Alquitran, Recambio Celular

Residuos Grasos, Tabaco, Alcohol,
Padecimientos Respiratorios, Metales

Pesados

Metales Pesados y Residuos
Toxicos

. o. e @ o ° °, .. ®e . o @ o © ° . o .'.’o,MetaIes Pesadgs&.-"
* o Manchas Negras _-* » Sangre, Pulmones y Piel » * Residuos Nocivos en el o®
© ° 00, g% 3 0 0o 0,04 % |®. e mbiciic® & o
L @ *~ ¢ %, o - 0@ @ 0 o LI . . « . o
. M.anchas Rojas o ® ® .Mater‘a'l de Coagul.o de1a.. . Formacion d.e Tro.mb.qs, .
- @ o : Sangre @ @ - ® ® contusiones L @
.. ‘... e ‘ ..... g ® .‘. .o &) U.|. e, ®
° g w % ) Grasas $Dre;a'é%el Sistema || | & E % -
~ Blanco con Espuma: ~° 1€ snajeie: ol , Insomnio y Alergias de la Piel’
g o0 con Espumnzg, g x Linfdlcos g || WSOy AGRsde P
P A LR Y e o, T ag o ) ,~~ Llevaduras, Grasas; )*,
( ( Blanco con Particulas _ - ( ‘Sangre y Sistema Linfatico. )| | Flatulencias, Dolor de Cabeza
V9 L2\ 9 40 2 R 9 e\ v g0 @ ( *{“Problemasde’Suefio -
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Sesiones Recomendadas ]

La duracion de cada sesion de Desintoxicacion Idnica dependera de la edad y del estado de
salud de cada individuo. Expertos recomiendan seis (6) sesiones de 30 minutos cada
una. por un periodo de treinta (30) dias. En el caso de personas mayores no se
recomienda exceder de treinta (30) minutos y no mas de quince (15) si se trata de menores
de 12 afos.

Tiempo de Duracion de Numero de Sesiones para

Cada Sesion (Minutos) un Tratamiento Completo
15 (Un dia de descanso entre sesion)
30 (Un dia de descanso entre sesion)
30 (Dos dias de descanso entre sesion)

El segundo tratamiento se deberia llevar a cabo después de dos (2) a tres (3) semanas de
terminarse el primer tratamiento.

La desintoxicacion del organismo acelera el metabolismo catabdlico y anabdlico y
requiere, por lo tanto; una nutricion suplemental para maximizar los resultados. El
higado, los rifiones, la linfa y las glandulas suprarrenales se deben apoyar para
acomodar la carga puesta sobre estos. Se recomienda que los metales pesados
desalojados de sitios del receptor durante la desintoxicacion se sustituyan por
minerales basados en carbon.

Todas las personas pueden obtener un gran beneficio de la desintoxicacion idnica.
Sin embargo, ciertos individuos pueden ser muy débiles para un programa de
desintoxicacion frecuente. Las glandulas suprarrenales y los organos de la
eliminacion de dichas personas pueden necesitar ser apoyados por algunas
semanas antes de comenzar un programa de la desintoxicacion. Una nutricion
suplemental extensa es necesaria para maximizar los resultados.

e :lrisCoplo.com’
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Masaje Localizado ]

= Nota
No realice este tratamiento mientras tiene los pies en el agual!

» Conecte el cable del los electrodos en el adaptador de la consola.

Masajes Terapéuticos

* Despegue el adhesivo de los electrodos y péguelos en las zonas donde desea realizar el

U W TEES

* Presione ara encender 6 apagar el modo de masaje terapéutico.
OFF,

* Presione :I-)c’) \—)para aumentar o reducir la intensidad del masaje.

Modo de Masaje
Nota

Encender / Apagar

No aumente la intensidad de
tratamiento rapidamente ya que puede
generar una corriente muy fuerte sobre
la persona que recibe el tratamiento!

© @

Ajuste de Intensidad
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Faja Infrarroja J

= Nota
No realice este tratamiento mientras tiene los pies en el agual!

Esta terapia se utiliza para reducir la grasa acumulada en el abdomen, desintoxicar y mejorar la
circulacion.

 Conecte el cable del los electrodos en el adaptador titulado "Infrared Ray" de la consola.

Faja Infrarroja

* Coloque la faja en la zona donde desea realizar la terapia infrarroja.

* Presione "i/oF) para encender 6 apagar el modo de faja infrarroja.

* Presione :I-)c’) \—)para aumentar o reducir la intensidad.

Faja Infrarroja

— Nota

Encender / Apagar

No aumente la intensidad de
tratamiento rapidamente ya que puede
generar una corriente muy fuerte sobre
la persona que recibe el tratamiento!

@ ©

Ajuste de Intensidad
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Sandalias de Reflexologia J

= Nota
No realice este tratamiento mientras tiene los pies en el agual!

 Conecte el cable del las sandalias en el adaptador titulado “Massage”.

Masajes Terapéuticos

* P6ongase las sandalias cuidadosamente.

* Presione ara encender 6 apagar el tratamiento.
OFF,

* Presione :I-)c’) \—)para aumentar o reducir la intensidad.

Modo de Masaje

— Nota

Encender / Apagar

No aumente la intensidad de
tratamiento rapidamente ya que puede
generar una corriente muy fuerte sobre
la persona que recibe el tratamiento!

© @

Ajuste de Intensidad
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Precauciones y Recomendaciones: ]

Es importante mantener una presion sanguinea adecuada mientras realiza
cualquier terapia. Si existen sintomas de hipotension y/o hipoglicemia, es
recomendable ingerir algo de comer, antes de someterse al tratamiento de
desintoxicacion ya que este podria reducir el nivel de glucosa en la sangre aun
mas.

No se recomienda realizar el tratamiento a mujeres embarazadas o en periodo
de lactancia, ya que podria afectar la produccion de leche materna al drenar
toxinas y grasas esenciales de los tejidos.

El tratamiento puede ser suministrado a personas en procesos de dialisis,
personas que reciben insulina, y a aquellas con enfermedades
cardiovasculares. El equipo podria ayudar al cuerpo a excretar las toxinas que
no pudieran ser depuradas por los rifiones y el corazén. Si la persona
recibiendo el tratamiento a sido sometido a algun tipo de cirugia de implante de
metales y se siente incomodo estando en un campo magnético se le
recomienda detener el tratamiento.

Después de finalizar el tratamiento, se recomienda consumir los niveles de
nutrientes que ayuden a promover la auto-depuracion y el metabolismo, como
las vitaminas, minerales y acidos grasos esenciales.

\ J
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Cuidado & Almacenamiento del Sistema

Cuidado Basico del Sistema:

* Mantenga la unidad limpia en todo momento.

» Asegurese de apagar la unidad y desconectar todos los cables antes de proceder a limpiarla.

* Limpie la unidad utilizando un pafio no abrasivo.

+ Si la unidad esta muy sucia, limpiela utilizando un pafio suave humedecido con agua. Seque la unidad
meticulosamente con un pafio seco. No utilice limpiadores quimicos fuertes.

» Se recomienda enjuagar la sonda cuidadosamente con agua corriente después de cada sesion.
Asegurese de secarla completamente con un pafio o una toalla de papel. Cada sonda esta disefiada
para proveer un promedio de cincuenta (50) sesiones de treinta (30) minutos. Sin embargo, el
cuidado después de cada sesion, asi como la calidad del agua y la cantidad de sal utilizada puede
alargar o acortar la vida de las mismas.

Almacenamiento del Equipo:

* Mantenga la unidad fuera del alcance de los nifios en todo momento

* No exponga el equipo a la luz solar directa.

* No almacene la unidad en temperaturas extremas, humedad alta o donde hay gases corrosivos y/o
polvo.

* No golpee la unidad.

* No trate de reparar la unidad usted mismo, esto podria causar accidentes o malfuncionamientos de la
unidad.

Especificaciones:

Poder 12V 3.0A
Frecuencia 50-60Hz
Temperatura Normal de Operacién 5-40°
Humedad Normal de Operacién <80% RH
Temperatura de Almacenamiento y Transporte -20—50°
Humedad de Almacenamiento y Transporte 10 - 95% RH
Peso 150g / 5.30z

Coplo.com’
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Garantia Limitada

IrisCopio.com - USA Corp. GARANTIZA al comprador del producto; en uso normal y como lo
especifica el manual del usuario, en caso de cualquier falla, todas las partes y mantenimiento
libres de cargos por un periodo de 12 meses a partir del momento de compra del producto.

Si el periodo es mayor de 12 meses, pero menor de 36 meses; Unicamente se cargara el costo
de la pieza a remplazar. La reparacion del equipo por parte del fabricante estara libre de cargos.
(Exceptuando el costo de envio)

Asegurese de enviar los equipos defectuosos a su distribuidor para remplazo a la mayor
brevedad posible.

Sistema Desintoxicador Iénico Multifuncional

Fecha de Compra:

Nombre Completo:

Direccién: Teléfono:
Distribuidor (Compaiia):

Nombre Completo: Teléfono:
Direccién

Certificacion:

Coplo.com
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risCopio.com- USA Corp:

IrisCopio.com - USA Corp. All materials are Copyrighted. Reproduction of any material without authorization is prohibited.
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