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Procedimiento Principal 
 
1. Capture la imagen del Iris utilizando su Iriscopio 
 
3. Abra el Programa Estación de Iridología 5.1 
 
4. Desde el programa iBrowser seleccione las imágenes, (En caso de que estas estén 
previamente almacenadas en su ordenador). Una vez seleccionadas, presione la cejilla 
de iStudio para transferirlas a la ventana de trabajo. 
Para información detallada por favor revise la página 4 del manual 
Tenga en cuenta, que los pasos anteriores dependen del tipo de sistema de captura que vaya a utilizar.  
 
5. Cree el nuevo registro de cliente 
Para información detallada por favor revise la página 5 del manual 
 
6. Configure la plantilla del mapa  
Para información detallada por favor revise la página 6 del manual 
 
7. Ajuste la plantilla y asegúrela  
Para información detallada por favor revise la página 7 del manual 
 
8. Asigne el iris 
Para información detallada por favor revise la página 9 del manual 
 
9. Escanee el iris y revise los gráficos 
Para información detallada por favor revise la página 10 del manual 
 
10. Imprima el reporte básico 
Para información detallada por favor revise la página 11 del manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Procedimiento Principal – Paso 1 
 
Desde el programa iBrowser seleccione las imágenes y transfiéralas a el 
programa iStudio, presionando la cejilla de activación del programa. 

 
 
 
 
1.  
 
 
 

Seleccione la memoria de almacenamiento para buscar las imágenes. 
 
2. Seleccione la imagen que desea transferir.  
 

3. Presione el botón para transferir la imagen a el programa iStudio. 
 

4. Presione la cejilla  para abrir iStudio. 
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Procedimiento Principal – Paso 2 
 
¿Cómo crear un nuevo registro de cliente? 
 

 
 
1. Presione el botón  para crear un nuevo registro de cliente. 
 
2. Ingrese el Nombre y el Apellido. 
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Procedimiento Principal – Paso 3 
 
¿Cómo cargar la Plantilla de Análisis Iridológico? 
 
1. Seleccione la cejilla de Gráfico (Chart) 
 

 
 
2. Seleccione el Iris (Derecho "R" o Izquierdo "L") 
 
3. Seleccione el género (Masculino o Femenino) 
 
4. Seleccione el tipo de mapa iridológico a utilizar 
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Procedimiento Principal – Paso 4 
 
Ajuste de la Plantilla iridológica: 
 
En este momento se despliegan tres anillos. El anillo externo deberá se ajustado en el 
borde del iris. El anillo interno, deberá ser ajustado en el borde de la pupila. El anillo del 
medio deberá ser ajustado en el área del Collarette.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Mueva toda la plantilla hasta que el anillo externo quede ubicado de manera 
centrada sobre el iris. Para efectuar esto, mueva el ratón al centro de la plantilla. Con 
"Click sostenido" arrastre la plantilla a la posición deseada. Arrastre la plantilla hasta 
que el anillo exterior quede centrado sobre el iris en este momento deje de presionar el 
botón del ratón.  
 
 
2. Expanda y Contraiga el anillo exterior hasta que este tenga el mismo tamaño del iris.  
Para efectuar esto, mueva el ratón hasta que esté ubicado justo en el borde del anillo 
externo. Con "Click Sostenido" abra y cierre el anillo hasta que alcance el tamaño del 
iris. Una vez que haya ajustado el anillo externo en la posición correcta, deje de oprimir 
el botón del ratón . Si el anillo exterior no se encuentra centrado, regrese al paso 1 y 
reajuste.  
 
 
3. Para ajustar el anillo interno, primero asegúrese que este anillo se encuentre 
centrado sobre la pupila. Si no es así, este tendrá que ser reajustado. Para ajustar el 
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anillo interno sin mover el anillo externo, (lo que se necesita hacer cuando la pupila no 
está ubicada en el centro del iris) por favor continúe al paso 4. Si el anillo interno está 
centrado en sobre la pupila, proceda al paso 5. 
 

4. Para ajustar el anillo interno sin mover el anillo externo oprima el botón   en la 
cejilla de Gráfico (Chart). Una vez que esté presionado (Activado), mueva el ratón 
hasta el centro del anillo interno. Con "Click Sostenido" arrastre el anillo interno hasta 
ubicarlo de manera centrada en la pupila. Una vez centrado, deje de oprimir el botón 

del ratón. Desactive la función de ajuste de anillo interno, presionando el botón  
nuevamente.  
 
5. Ahora ajuste el anillo interno a la medida del la pupila. Ubique el ratón justo en el 
borde del anillo interno y con “Click Sostenido" arrastre el anillo abriéndolo y cerrándolo 
hasta alcanzar el tamaño correcto. Deje de oprimir el botón del ratón. Repita el paso 4 
si el anillo no se encuentra bien posicionado.  
 
6. Ahora ajuste el tamaño del anillo del Collarette. Ubique el ratón en el borde del anillo 
y con “Click Sostenido". Abra y cierre el anillo hasta alcanzar el tamaño adecuado. Para 
mayor información sobre como trazar el anillo del Collarette refiérase a la página 13.  
 
7. En este momento el mapa deberá estar sobrepuesto correctamente. Si no lo está, 
repita los pasos indicados anteriormente.  

8. Para asegurar la posición del mapa, presione el botón del candado  que se 
encuentra en la cejilla de gráfico (Chart).  
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Procedimiento Principal – Paso 5 
 
Asignar la imagen al registro del cliente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presione "Asignar Ojo" (Assign Eye) para asignar la imagen al registro correspondiente. 
Si la imagen no ha sido almacenada, en este momento se le pedirá que lo haga. El 
sistema automáticamente asignará un nombre para la imagen, utilizando el nombre del 
cliente, la fecha y el ojo (derecho o izquierdo). 
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Procedimiento Principal – Paso 6 
 
Escaneo Automático del Iris & Análisis de los gráficos:  
 
1. Seleccione la Cejilla "Escanear" (Scan) 

 
 
 
 
 

 
2. Presione “Auto Scan” para efectuar el Escaneo Automático 
 
 
3. Seleccione “Graphs” para analizar los resultados del escaneo  
 

 
 
 
 
 

 

4. Seleccione el botón  para desplegar el gráfico detallado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenga en cuenta que deberá seguir Todos los pasos anteriores para efectuar el 
análisis del Segundo Iris. Para información sobre la interpretación de los resultados 
refiérase a la pagina 14. 
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Procedimiento Principal – Paso 7 
 
Impresión del reporte básico:  
 
1. Seleccione la Cejilla "Reportes" (Reports) 

 
 
 
 
 
 

2. Presione el botón “Report” 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Seleccione “Image and Bar Graph” (Imagen & Gráfico de Barras) en la ventana de 
diálogo y presione OK. 
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5. Presione el botón de Imprimir Reporte  
 
 
Es importante notar, que en el ejemplo anterior solo se muestra una imagen del 
iris, ya que para efectos de este procedimiento solo hemos procesado una sola 
imagen.  
 
Ajuste del Collarette: 
  
La opción de trazar el Collarette se puede accesar cuando está ajustando el mapa 
iridológico. Esta opción permite al usuario "delinear" el área del Collarette de manera 
exacta, lo que hace la sobreposición del mapa iridológico mucho más precisa. De la 
misma manera, este proceso generará un resultado más confiable al momento de 
efectuar el escaneo automático. 
 
Antes de proceder a "delinear" el Collarette, asegúrese de que el paso 4 del 
procedimiento principal has sido llevado acabo hasta el paso 5.  

 
 
1. Seleccione este botón  Observe que el anillo del Collarette ha desaparecido.  
 
2. Comience a "delinear" el Collarette haciendo "Click" en puntos en el área externa del 
Collarette. A medida que presiona podrá observar como el Collarette va adquiriendo 
forma. Continúe hasta que esté terminado.  
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3. Para completar el ajuste de la plantilla, siga el paso 4 del Procedimiento Principal a 
partir del paso 7.   
 
 
Resultados del Escaneo Automático 
 
Cuando el iris está siendo escaneado, el promedio de la intensidad del color está 
siendo calculada por el sistema. El resultado se marca por una línea vertical en el 
gráfico en el rango de "0" a "100". (Blanco a Negro) como se muestra a continuación. 
 
El promedio de la intensidad del color de cada sistema del cuerpo es igualmente 
calculada y comparada al promedio de la intensidad del color del iris. Esto se muestra a 
través de las barras. Las barras que se encuentran al lado derecho de la línea son más 
oscuras que el promedio del iris y las barras a la izquierda son más claras. Cada barra 
representa un sistema corporal que se muestra en el lado izquierdo del gráfico.  
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El promedio de la intensidad del color de cada parte del cuerpo es también calculada y 
comparada con su propio sistema. Si se presiona en las cejillas en la parte superior de 
los gráficos, cada sistema corporal puede ser observado.   
 
La primera cejilla muestra el iris comparado con el grafico de los sistemas corporales. 
Todas las cejillas adicionales muestran los sistemas corporales comparados con sus 
propios partes del cuerpo.  
 

  
 
Para saber la diferencia de los valores entre la línea y una barra, arrastre el ratón hacia 
la barra y el valor aparecerá en la parte izquierda inferior de la ventana.   
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iBrowser 
Cuando se encuentre en el programa iBrowser, su pantalla lucirá como se muestra en 
el ejemplo.  
 

 
En este programa usted puede observar y administrar las imágenes. Adicionalmente 
puede hacer uso de las herramientas de acercamiento 
 
Botones 1 (Esquina Izquierda Superior)  
 

 
 

 
 
Opirma estos botones para navegar las carpetas y las memorias de almacenamiento 
de las imágenes.  
 

 
Oprima estos botones para Cortar, Copiar, Pegar & Borrar imágenes. 
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Oprima este botón para activar y desactivar la vista de carpetas 
 

 
Oprima este botón para exportar sus imágenes 
 
 
Botones 2 (Lado Derecho)  

 
 

 
Oprima estos botones para navegar por las imágenes almacenadas en las carpetas y 
memorias de almacenamiento 
 

  
Botones de aumento (acercamiento) y expansión de imágenes.  
 

 
Botones de rotación de imágenes.  
 

 
Este botón permite copiar las imágenes a la paleta de imágenes para ser pegadas 
eventualmente. 
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Transferencia de imágenes a el programa iStudio 
 
Si desea crear registros de clientes, plantillas iridológicas, efectuar un escaneo 
automático de las imágenes, crear reportes etc. Usted necesitará transferir sus 
imágenes al programa iStudio. Para hacer esto, por favor siga detalladamente los 
pasos que se explican a continuación. 
 
1. Seleccione la carpeta o memoria en donde se encuentran las imágenes 
almacenadas. 
 
2. Seleccione la imagen que desea transferir. 

3. Oprima el botón :  para transferir las imágenes. 
4. Seleccione la cejilla para abrir el programa. 
 

 
 

 
 

Barra de Herramientas 
 

 
 
La barra de herramientas solamente aparecerá si la imagen está abierta. A 
continuación explicamos la función de cada botón: 
 

 
Use estos botones para cargar los mapas iridológicos. Iris derecho (R), Iris izquierdo 
(L). 
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Utilice este botón para ajustar la posición del anillo interno (anillo de la pupila) sin 
mover el anillo externo. 
 

 
Utilice este botón para delinear el Collarette. 
 

 
Utilice este botón para mostrar el mapa iridológico completo. 
 

 
Utilice estos botones para seleccionar el género (Masculino o Femenino). 
 

 
Utilice este botón para bloquear o desbloquear el mapa iridológico. Cuando el mapa 
está bloqueado, no se puede ajustar. 
 

 
Utilice este botón para borrar el mapa iridológico completamente. 
 
 

 
Utilice esta lista para seleccionar el tipo de mapa iridológico que desea utilizar. Para 
asegurarse que el mapa es el correcto; primero seleccione el mapa a utilizar de la lista 
y seguidamente cargue el mapa sobre la imagen del iris. 
 
 

 
Utilice este botón para rotar el mapa iridológico. Puede rotarlo hacia la izquierda o la 
derecha. 
 

 
Presione este botón para seleccionar el color el mapa iridológico. 
 

 
Presione este botón para añadir nuevos mapas iridológicos, los cuales podrá 
seleccionar. 
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Presione este botón mostrar información relevante al área seleccionada en el mapa 
iridológico. Para que este botón se active, deberá tener el mapa iridológico cargado y 
bloqueado previamente. (Por favor tenga en cuenta que este botón esta en proceso de 
desarrollo y puede que no funcione completamente en ciertas áreas del mapa). 
 

 
Presione este botón para seleccionar la imagen en modo Tridimensional. 
 

 
Presione este botón para "Aplastar" la imagen del iris. Para que este botón se active, 
deberá tener el mapa iridológico cargado y bloqueado previamente. 
 

 
 
Para aprender a posicionar el mapa iridológico correctamente, por favor siga los pasos 

que se explicaron en el Procedimiento Principal – Paso 4. 
 

Ventana de Información de Registros 
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Presione estos botones para navegar por los registros de los clientes. 
 

 
Estos botones permiten crear un nuevo registros y borrar registros. 
 

 
Estos botones permiten almacenar los cambios que se hacen a los registros o cancelar 
dichos cambios. 
 

 
Oprima este botón para buscar registros e clientes específicos. 
 

 
Oprima este botón para crear una copia de seguridad de sus registros. 
 

 
Oprima este botón para añadir información adicional referente al cliente incluyendo, 
dirección, detalles de contacto, fecha de nacimiento, notas, etc. 
 

 
Oprima este botón para adicionar la imagen del iris al registro del cliente. Para que este 
botón se active, deberá tener el mapa iridológico cargado y bloqueado previamente. 
 
 

 
Oprima este botón para adicionar otro tipo de imágenes al registro del cliente. Por 
ejemplo, imágenes de la piel, lengua etc. Para que este botón se active, deberá tener 
las imágenes almacenadas previamente. El mapa iridológico no necesita estar cargado 
y bloqueado. 
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Oprima este botón para abrir la ventana de las imágenes asignadas al registro del 
cliente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para seleccionar las imágenes oprima el ícono de la imagen. 


